ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ
ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ «ГРАНУМ»
1. Cнять защитный колпачок со стороны иглы, закрытой резиновым колпачком.
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2. Вставить иглу в держатель и закрутить до упора. Подготовить все необходимое для забора крови.
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В случае использования одноразового держателя  надеть иглу на Люер-адаптер.
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3. Снять защитный колпачок со второй стороны иглы, вставить пробирку крышкой в держатель
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Не прокалывая резиновую заглушку в крышке пробирки, ввести систему держатель-игла в вену пациента, как это делается обычно при взятии крови шприцем.
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В этот момент кровь не проходит по игле, так как второй ее конец закрыт резиновым колпачком.
4. Вставить пробирку в держатель до упора. При этом игла прокалывает резиновую мембрану и резиновую пробку в крышке пробирки - образуется канал между пробиркой с вакуумом и полостью вены. Кровь проходит в пробирку до полного заполнения дозированного объема вакуума.

 ! Если кровь не идет - это значит, что игла прошла вену насквозь - в этом случае нужно немного вытянуть иглу, не вынимая ее из вены, пока кровь не пойдет в пробирку.
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! При использовании жгута необходимо его снять сразу же, как только кровь начнет поступать в пробирку. 
5. После прекращения тока крови извлечь пробирку из держателя. 
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Резиновая мембрана возвращается в исходное положение, перекрывая ток крови по игле. При необходимости в держатель вставляется ряд других пробирок для получения нужного объема крови для различных исследований. Повторно вводить иглу для этого не нужно. 
6. При использовании пробирок с добавками необходимо аккуратно перевернуть пробирку 8-10 раз для полного смешения крови с реагентами или активатором образования сгустка. После того как последняя пробирка заполнилась, вынуть держатель с иглой из вены.
